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Il presente certificato di laratura è emesso in
base all'accreditamento LAT N' 249 rilasciato
In accordo ai decreti attuativi della legge n.
27311991 che ha istituito il Sistema Nazionale
di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le
capacita di misura e di taratura, le competenze
metrologiche del Centro e la riferibilità delle
tarature eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unità di misura del Sistema
Inlernazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in
modo parziale. salvo espressa autorizzazione
scritta da parte del Centro.

This ce,Mcafe of calibra/lon is issued In
compliance wlth the accredilarion LA T N' 249
gran/ed accordmg lo decrees connected wlth
Ita/ian law No, 273/1991 which has es/ablished

rhe Narional Calibration System. ACCREDIA
artests rhe calibratlon and measurement
capability, the metr%gical competence of rhe
Cent'e and the rraceability of calibra/lon
results ro the national and internarional
standards of rhe Internariona/ Sysrem of Unlts
(SI)
This cerMcale may not be partial/y
reproduced. except with the prior written
permission ofthe issuing Centre .

I risultati di misura riportah nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alta pagina
seguente, dove sono specificati anche l campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di rifenbilità del Centro e i rispettivi
certifIcati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle

condizioni di taratura. salvo diversamente specificato.
The measurement results repof1ed in this Certificare were obtained following the calibration procedures given In the tollowing page,
where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceabillty chain of the laboratory. and the related
ca!ibralion certificales in the course of va/idity are indicated as well, They re/ate only to che calibrated item and they are valid for the
time and cond/tions of calibratlOn, un/ess otherwise speclfled
Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEe 98 e al
documento EA-4102. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando !'incertezza tipo per il fattore di

copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainries stated In this document have been determined according to the ISO//EC Guide 98 and to EA-4/02.
Usual/y. tney flave been estimaled as expanded uncef1amty obtamed multiply;ng the standard uncertamty by the coverage factor li
correspondmg to a confidence level of about 95% Normal/y. this factor k is 2

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Ing. Giuseppe Montalto
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1.Descrlzlone dell'oagetto In taratura
Descnplron of /he Item to be calibralecJ

L'oggetto lO taratura è un misuralore di velocità istantanea di veicoli del tipo:
_ sensore radar

2-Procedure In base alle guaII sono state eseguite le tarature
Techmca/ procerfures useo fot cailorai/Oll perlormec
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la taratura è stata effettuata transitando con veicolo nello spazio di riievazicne dello strumento in taratura e misurando
simultaneamente la velocità con il Sistema di misura campione del Centro.

I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stah ottenuti applicando la procedura PRTOtS_09

3.Strumentlfcamplonl che garantiscono la catena della rirerlblllt! del Centro
InslrumenlS or measuremenr standards whlch guaranlee the lraceabillty Cham cf /he Centre

La catena di nfenbilità ha ongine dai campioni di prima linea

PSCt 1 munito di certJ1icatodi taratura n.

Istituto Federale Nazionale di Metrologia Svizzero Metas

4_Condlzlonl ambientali
EnVlronmental condltlOllS

258.39789 emesso da

• temperatura ambiente a cui Elstata eseguita la taratura

5-0perazioni preliminari eseguite sullo strumento In taratura
Prehmmary operallOn e)(ecr;led cn the deVlce in calibratlCn

m'n
16.9 c.1 m"

19,3 c.1

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni'
• nessuna operazione di messa a punto

6.Luogo della taratura
Calibralion $Ile

La taratura Elstata eseguita presso:
Favara (AG) _ Contrada 8urrainiti Km 196.300. Circuito Concordia

7-Ulteriorl dettagli e note:
Notes
Tipologia di verifica di taratura eseguita

verJ1lcadi taratura penodlca successiva a quella iniziale (In accordo al capo 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Inlrastrutture e
Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017 pubblicato netla Gazzet1a Ufficiale della Repubblica Italiana il 31Luglio 2017)

Velocità massima di laratura

Natura della velocità

165,87 kmlh

Istantanea

modalità di funzionamento oggetto di taratura:

in avvicinamento e allontanamento

RiSolUZione del dispositivo in taratura 0.36 km/h

Allegato al certificato di taratura l'elenco dei transiti composto da n. 2 pagine.

Il Responsabile del Centro
Head 01the Centre

Ing. Giuseppe Montalto
•.••••.•••••,••,••••.•••••••••.••••••,•••.••••.•••10""'."'.•••
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8. RISULTATI ED INCERTEZZE 01 MISURA
Results and uncertanty o,measurements
o.n",zl""I:
v"",, "".1>"".nlevlla dalo ."umento,f1 r"'~UfJj
V"". ",,/oQI'.i •••• v.•l. d-'nf..ar,enu> 0 .•••••••.0 dalo ,rrumenlOc•.•.•P'O'l<'
S = (IIutfT _VREF) l'.rre m "e.t;u;AI ano.lJto (VUUT-VREF-)/VREF SCI>tD dt VII.IOoti <el.1hvo.

us • Irwerff!zza.01••• IUOCllJl" •••• slma MIlo l,erto" ••••lOde
R "/VUVTNREF). flIPpoilO d ...,/00:/1;
UR • 1nt;~I.Zlll est••sa a"OOllla.'" .Ilma ~rappodO Il ""locIt
Sm ~Valore me60 degJ scam di ""loti,;
USm • Irn;elleZ1a esleu aUOClila ala ,rma del vt1JOfeme".o delll SCalf!di ""JoçIA
Rm "Valo,C' medo dei 'IJIIPQ11JIl ""/od,,
URm • Incelfellil C'sles" aucciDl •• 01•• sr.n •• dt'1 va/orl> m •••••• dt'of"ppom Il wloct/Il
LS • Lrnte m••nmo •••••• ngolll m •• ", •• di " •• ro di ve/oCt&
LR1 ~ l.nJte m",,",o ,"'" ",volli m•• ",,, et '''ppotfo et velool'.t
LR2 • Lm •.•. m ••••• ."o •••••• smgola m,sur ••<iraPfJO'1o di VtNoc:U
LSm • Lm'" maumo sula "'C',*,,~'"m,.u,e dr .c8110 di ••••Ioc',;
LRlm • Lm'" m......".,.UIla medll drll8 m••"", d ,appotfQ ti ""Io""a
LR2m • Lmle maumo sula m •••••• de'" Mura di rappolfo dr vebet,;

8.1 Campo di velocità sotto 1100 kmlh
Range of speed below 100 'unitI
Valore medio degli scarti di velocità (VUUT - VREF) :

Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità

Scarto di velocita massimo
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità massimo

Scarto di velocita minimo
Incertezza estesa associata alla sltma dello scarto di velocità minimo

Numero di misurazioni eseguite

8.2 Campo dI velaclta oUre 100 km/h

Range of speed aoove 100 kmlh
Yalore medio degli scarti di velocila (YUUT - YREF) / YREF :

Incertena estesa associata alla media degli scarti espressa In termini relativi:

Scarto di velocità massimo

Incertena estesa associata alla stima dello scarto di veloclta massimo

Scarto di velocità minimo
Incertena estesa associata alla stima dello scarto di velocita minimo

Rapporto mediO (YuUT - YREF) I YREF :

Incertezza estesa associata alla stima del rapporto medio

Rapporto massimo
Incertena estesa associata alla stima del rapporto massimo

Rapporto minimo
Incertena estesa assOCiata alla stima del rapporto minimo

Numero di misurazioni esegurte

0,09 km/h
0,31 km/h
0,39 kmlh
0,31 kmlh
-0,76 km/h
0,31 km/h
30

0,28 %
0,31 %
1,94 %
0,31 %
..0,24 %
0,31 %
1.003
0,003
1.019
0,003
0,998
0,003

28

COI'Iesito posiUvo

con eSito pOSitiVO
con es,lo POSI~VO

con esito posotlvo

LR2= 1,040 I LRlm= 0,985 I LR2m= 1.015

Valul8.Zlone dr coi'1'ormlta dagh erron nlevati
coosloenmdo i nsulta~ e le Incertezze sopra nportall ed applicando i enteri della orrolare Aceredla 4120191OT. j vaioli di fl'lIsU'a. nelle condlZIOf"1led al
momel1lo di esecUZIone della laraMa, nsullano entro llll'nlll previsti nel capo 3. pu1to 3,7 e punto 3,8 -lettera bI del Decreto del M,,,,slero delle InfraslrutlU'e e
Trasporti n' 282 del 13 Giugno 2017 pLbblicalo nella Gazzella Ul1ioale della Repubbhca Italiana il31 Luglio 2017. Ai firi della valul8.Zl0ne di confOflT1ité agli
errori deflAb nel decreto St é lenuto conto dell'lneel'1eua di taratU'a sia per smgolo Pll'lto di misura che per i valon medl. nello speofioo sono state es.te le
seguenti venflche
_ venf,ca degli Scal'1lper ogni s'l'Igola rllIsura fino a 100 kmlh applicando la relaZione I .LS + US :l: S :l: LS - US I

• verifica della media delle misure fino a 100 kmltl applicando la relazione (-LSm. USm s Sm s LSm - USm I
_ venflca del rappol'1i per ogri singola misura oltre il00 kmlh applicando la relazione [LRl • UR s R s LR2 - URI

_ venflca della media delle misure oltre i 100 kmltl applicando la relazione [LRlm. URm:l: Rm s LR2m - URml

I vaIOli del I,mt~ u~liz.zatl IO accordo al decreto sono

Ls= kmlh I Lsm= 1,5 kmlhl LR1= 0,960 I

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Ing, Giuseppe Montalto
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Definillon!"

VUUT' v.,;ocU "'valil dlJlo '",""""/0" /""",,,,.
"'er: ...,/ocA" ,., •••18dalnt"nnenlO 0"""'0 da!>';sl,w""'!o <em_
S. ,""/0 di ••••Iocdd (VUUT - V",I)
R • (VUUTN,ef) rtJppotlo do "'*>et,,
SDM' mQdai,.. con CUIe .IMa •• 'V"" •• III1D>'81l1f'[IW:r1<'vomM,O çon •••••00.1(>" IWOC;"lIml'TllO;'''' rNv.mt"IIO con V<"COIo r, _.Mtn<Jfllo: d< = con dlJpt;JJIIVo" d".Ir. ciel
senso d mf>/t;"",s•• e<>naspo""""" •.•.••Ir. "'" ~••mo dlm",CJII, SA. ptttlugia n .l'tlionamtmto ••••icclo" aJb"l$namerwo. se (Sr$llOm"y C"ang) plJlruglia•••• ralionlllfllfflro
"d"'O/o 1'1awi<:tr>amdnlo. MI; IMoWJg A",ay) ~OJgIia /Il mo"""ento d """,010 In alonlanllfflomfO, MC (Mmn'>Q CIos"Q) palfugia in mownt>nlo" ""ICOIO '" aVVlOflam"nlo/

VUUT Yref S R SOM

#
[k"""l .-, l'''''''

1 30.24 30,05 0.19 n.a. aw
2 34.20 34,15 0.05 n,a. m
3 36.36 36.38 -0,02 n.a. aw
4 44,28 44,07 0.21 n.a. aw
5 44,28 44,07 0,21 n.a. aw, 57.60 57,71 -0,11 n.a m
7 57.96 57,88 0.08 n.a. aw

• 67.68 67,68 0,00 n.a. aw
9 67,68 68.44 -0,76 n.a. aw
lO 75,24 75,24 0,00 na aw
11 78.84 78.62 0,22 na aw
12 84,96 85.04 -0,08 n.a. aw
13 86,04 85,96 0.08 n.a. aw
14 93,60 93.83 ~0,23 n.a aw
15 95.40 95.30 0,10 n.a. aw

" 102,96 103.06 n.a. 0.999 aw
17 105,12 105,05 n.a. 1,001 aw
18 116,64 116.69 n.a 1,000 aw
19 117,36 117,28 n.a 1.001 aw
20 128,88 128,75 n,a. 1,001 aw
21 129,96 129.62 na 1,003 aw
22 134,64 133.78 n.a. 1.006 aw
23 138,60 138,54 n.a 1,000 aw
24 145,08 145.28 n.a. 0.999 m
25 147,96 147.41 n.a. 1,004 aw
26 151,92 151.89 n.a 1,000 m
27 154,08 154,25 n.8. 0.999 aw

" 163,44 163,83 n.a 0,998 aw
29 165,96 165,87 n.a. 1.001 aw
30 28,44 28,06 0,38 n.a. ali
31 34,92 34.81 0,11 n.a ali
32 36,72 36.38 0,34 n.a ali
33 45.00 44.85 0,15 n,a. ali
34 46,44 46,35 0,09 n.a. ali
35 55,08 54.97 0,11 n.a ali
36 5.80 55,77 0,03 n.a, ali
37 64,44 64,31 0,13 na ali
36 66.60 66.56 0,0<1 n.a. ali

VUUT Yref S R SOM

#
[k"""J .-, [k""'J

39 73,80 73,49 0.31 n.a. ali
40 74,16 73,95 0,21 n,a. ali
41 82,4<1 82,31 0.13 n.a. ali
42 84,96 84,68 0,28 n.a ali
43 93.60 93,62 -0,02 n,a. ali
44 93,96 93,57 0,39 n.a ali
45 101,16 100,55 n.a. 1,006 ali
46 102,60 102,21 n.a 1.004 ali
47 112.68 112,60 n,a, 1.001 ali
46 113.04 112.60 n.a. 1.004 ali
49 122,40 121,85 n.a 1,005 ali
50 122,40 122.04 n.a. 1,003 ali
51 134,64 133,99 n.a 1,005 ali
52 134.64 132,08 n.a. 1.019 ali
53 145.44 144.91 n.a. 1,004 ali
54 145.80 145.17 n.a. 1,004 ali
55 154.08 153,82 n.a. 1,002 ali
56 154.08 153,46 n.a. 1.004 ali
57 164,52 163,95 n.a. 1,003 ali
se 164.52 163,81 n.a. 1.004 ali
59
60

"62
63
64
65
66
67
68
.9
70
7J
72
73
74
75
7'

VUUT Vref S R 'OM
#

/k"""J [krWllJ .-,
77
76
79
.0
81

"83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
9'
97
98
99
100
lO'
102
103
104
105
lO'
107
IO'
109
110
111
112
113
114

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Ing. Giuseppe Montalto



_l ~ nulenorny~ ~et,ov';s:1.
Pulen.'IIY M.tro"is cri
Soc;.\I. SOC'Oun,co
Vi. Sonf,glla 2~.mm ••• t. (AGI
PlICF; 02607630841
T.1.0922652S<17

.••• ,1, "'b@l'uiorn"lIy.i1

Centro di Taratura LAT N" 249
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taralura LAT N° 249
Membro degli "".:co.d, di Mutilo
RIConoscimento fA,1M" ILAC

Si')""ro", o, EA, JAF and /LAC
Mutuai Reropfllfjon All'l'<,m ••nrs

ALLEGATO ELENCO TRANSITI CERTIFICATO 01 TARATURA
Pagina 2 di 2
Page 2 of 2

VUUT Vref 5 R ".• l~mlhl [k"""l l~mIlIJ

"'116
117
'18

"'120
121
122
123
124
12'
126
127
128
12'
130
'31
132
'33
134
'3'
'36
137
138
'3'
140
14'
'42
'43
'44
14'
'46
'47
'48
'4'
150
15'
152
153
154
15'
156

VUUT Vref 5 R '0.• (klMll .-, 1~""'J
157
'58
159
'60
'6'
162
163
'64
16'
166
'67
168
16'
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
18'
182
183
184
18'
186
187
'88
18'
190
19'
192
193
194
19'
196
197
198

VUUT Vref 5 R .0.• .-, (kll'Jll] .-,
19'
200
20'
202
203
204
20'
206
207
208
20'
210
211
212
213
214
21'
216
217
218
219
220
221
222
223
224
22'
226
227
228
22'
230
23'
232
233
234
23'
236
237
238
23'
240
24'
242

Il Responsabile del Centro
Head cf the Centre

Ing. Giuseppe Montalto
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